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FOLLETO INFORMATIVO PARA PACIENTES Y SUS FAMILIAS

Carga de la batería de su silla de ruedas

Cargar debidamente la batería de su silla de ruedas le ayudará a que ésta dure más tiempo y a que 
su silla de ruedas esté lista para usarse cuando la necesite.

¿Con qué frecuencia debo cargar 
las baterías?  
Si utiliza su silla de ruedas todos los días, deberá 
realizar la carga todos los días. Si utiliza su silla de ruedas 
dentro de su casa, fuera de su casa o en ambos sitios, 
realice la carga todos los días.

Si utiliza su silla de ruedas algunas veces, pero no 
todos los días, realice la carga antes y después de utilizar 
la silla de ruedas. 

¿Cómo se recargan las baterías 
correctamente? 
 • Utilice el cargador adecuado.

 – Use el cargador automático del fabricante para todas 
las recargas de rutina.

 – Nunca utilice un cargador de coche ni de carga en 
húmedo, como el cargado en gel, o baterías selladas, 
ya que arruinarían la batería en poco tiempo. 

 • Cargue la cantidad correcta.

 – El punto ideal de recarga es aproximadamente la 
mitad (50%) en un medidor de scooter o silla de ruedas. 

 – Nunca trate de hacer funcionar las baterías si 
están completamente bajas. Si la batería pierde 
demasiada energía, podría llegar a un punto en el que 
no se cargará de nuevo.

 – No “agote” las baterías al cargarlas con demasiada 
frecuencia.

 – No deje la batería enchufada demasiado tiempo una 
vez que quede completamente cargada. Si lo hace, se 
acortará la vida de la batería.

 • Realice la carga en un lugar seco donde el aire circule 
libremente. Nunca cubra el cargador ni lo ponga en 
un lugar donde el aire no circule libremente. El cargador 
podría calentarse demasiado y podría arruinarse, o incluso, 
podría generarse un incendio. 

 • Utilice un tomacorriente con 
conexión a tierra. La toma de 
tierra es trifásica. Si se enchufa el 
cargador en una toma de corriente 
que no esté conectada a tierra 
acortará la vida del cargador y 
no lo protegerá de los aumentos 
de corriente.

Mi batería no carga, ¿qué debo hacer?
Si la batería no se carga, por lo general se debe a que 
la batería pasó demasiado tiempo sin cargarse. Si eso 
ocurre, la carga cae por debajo del punto “cero” y no se 
podrá encender para recargarse.  Se deberá llevar la silla a 
reparación para que se le cambie la batería. 

Llame a Intermountain Homecare & 
Hospice si tiene problemas para cargar la batería.

La toma de tierra  
es trifásica
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Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.
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